
 

 

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 
 Datum : 19/07/2024 

Revizija : 0 

 

Patchs UNDER CAPTEUR PROTECT 

Opis 
CAPTEUR PROTECT flasteri su medicinska sredstva klasa I, nesterilna, namenjena za 

jednokratnu upotrebu, kompatibilni su sa senzorima za glukozu i insulinskim 

pumpama. 

 

Indikacije 
CAPTEUR PROTECT flasteri se preporučuju za upotrebu sa uređajem za 

kontinuirano praćenje glukoze ili insulinskom pumpom kod pacijenata sa 

dijabetesom. 

UNDER rešenja su namenjena za upotrebu kao zaštita za kožu za lepljive medicinske 
uređaje*. 

 
*Medicinska sredstva = Senzor za glukozu, insulinske pumpe i kateter 

Sastav 
- Nosač: Fleksibilan, netkan, rastegljiv najlon i poliuretan 

- Lepak: Akrilni polimer bez lateksa£, IBOA£ (Izobornil akrilat), kolofonija£ 

- Zaštitni sloj: Antiadhezivni papir 
£ Glavni kontaktni alergen 

 

Upozorenja i mere opreza 
- Capteur Protect flaster je namenjen za jednokratnu upotrebu i zahteva pažljivu aplikaciju. 

- Aplikujte flaster isključivo u skladu sa uputstvom za upotrebu  

- Nepoštovanje uputstva za upotrebu dovešće do slabijeg prijanjanja. 

- U slučaju neželjene reakcije tokom korišćenja, odmah uklonite Capteur 
Protect f l as te r , prestanite sa upotrebom i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom. 

 

Aplikacija 
- Aplikacija je optimalna na obrijanoj ili izdepiliranoj koži. 

- Aplikujte na čistu, suvu kožu bez kreme, losiona kako bi sprečili prevremeno odlepljivanje. 

- Suprotno, svakodnevna hidratacija kože smanjuje rizik od iritacije. 

- Uklonite zaštitni sloj sa lepljivog dela medicinskog sredstva* 

- Zalepite medicinsko sredstvo* na tkaninskoj strani Capteur Protect flastera, 

poštujući poziciju otvora i uputstva proizvođača. 

- Uklonite zaštitni sloj sa Capteur Protect flastera i pričvrstite ga za kožu. 

- Medicinsko sredstvo* će se zalepiti za kožu zahvaljujući lepku na Capteur 
Protect flasteru. 

- Preporučeno je da se sačeka 45 do 60 minuta pre tuširanja, plivanja ili intenzivne 

fizičke aktivnosti kako bi obezbedili da se flaster dobro zalepi za kožu. 

- Capteur Protect flaster optimalno ostaje na mestu tokom trajanja medicinskog 

sredstva*. 

 

Uklanjanje 
- Na kraju upotrebe medicinskog sredstva*, kako bi olakšali uklanjanje, počnite tako što 

ćete odlepljivati ivicu flastera. 

*Medicinska sredstva = Senzor za glukozu, insulinske pumpe i kateter 

 

 



UPUTSTVO ZA UPOTREBU 
 Datum : 19/07/2024 

Revizija : 0 

Kontraindikacije 
Ne koristite Capteur Protect flastere na osetljivoj, izgrebanoj ili od sunca oštećenoj koži. 

Neželjene reakcije 
U slučaju bilo kakve neželjene reakcije tokom upotrebe, konsultujte se sa lekarom 

ili farmaceutom. Ozbiljne incidente koji su povezani sa upotrebom medicinskog 

sredstva treba prijaviti proizvođaču ili ovlašćenom predstavniku u zemlji u kojoj se 

incident dogodio. 

Uslovi čuvanja 
Čuvati na temperature između 5 i 30°C. Datum isteka važi za neotvoreni i pravilno 

čuvani proizvod. Ne koristiti nakon datuma isteka navedenog na pakovanju. 

Proizvođač 
CAPTEUR PROTECT 

295 allée du Verdon - 26300 BOURG DE PEAGE – France 

Datum poslednje izdate verzije uputstva za upotrebu:

07/2024 (IFU_TCP01_Instruction for use UNDER patchs_EN_Rev0) 

Definicije i simboli 

Proizvođač 
Ne koristite u slučaju 
oštećenog pakovanja 

Za jednokratnu upotrebu 

Kataloški broj 
Čuvajte na mestu van 

domašaja direktnog 
sunca 

Nesterilno 

Serijski broj Temperaturni limit 
Bez kolofonije, bez 

izobornil akrilata (IBOA) 

Datum proizvodnje Čuvajte na suvom Bez lateksa 

Upotrebljivo do Pakovanje koje se reciklira CE znak 

Upozorenje Jedinstvena identifikacija 
uređaja 

Medicinsko sredstvo 

Koristite uputstvo za 
upotrebu 

Ovlašćeni predstavnik:  

R&B MEDICAL Company d.o.o. 

Bulevar oslobođenja 159 

11000 Beograd, Srbija 

Tel/Fax: 011/408-3207  

Broj Rešenja o registraciji: 003859735 2025 59010 009 000 515 059 04 003         
Datum izdavanja: 31.10.2025. 
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